






































bstrucción  pilórica  en  un paciente  con  gastrostomía  percutánea
astric  outlet  obstruction  in  a  patient  with  percutaneous  gastrostomy
. Nunesa,∗, C. Santosb y J. Fonsecaa
Gastroenterology  Department,  Grupo  de  Estudo  de  Nutric¸ão  Entérica  (GENE),  Enteral  Feeding  Team,  Hospital  Garcia  de  Orta,
lmada, Portugal
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heportamos  el  caso  de  un  varón  de  44  an˜os  de  edad,  resi-
ente  de  un  asilo,  bajo  alimentación  enteral  mediante
astrostomía  endoscópica  percutánea  (PEG),  desde  que
ufrió  una  embolia  2  an˜os  antes.  De  manera  accidental  se
xtrajo  su  sonda  de  alimentación.  Para  prevenir  el  cierre
e  la  gastrostomía,  le  fue  colocado  de  inmediato  una  sonda
e  Foley.  Después  de  varias  horas,  presentó  vómito.  Al  día
iguiente,  se  llevó  a  cabo  una  endoscopia  después  de  haber
dministrado  azul  de  metileno  mediante  el  catéter.  Reveló
ue  la  sonda  de  Foley  había  atravesado  el  antro  gástrico
ﬁg.  1)  con  el  globo  migrando  al  duodeno  (ﬁg.  2)  causando
bstruccion  parcial  (ﬁg.  3).
El  catéter  fue  retirado,  se  introdujo  una  sonda  de  PEG,
0F  de  Bard®,  resolviendo  así  la  obstrucción.  En  casos  de
xtracción  accidental  de  sondas  de  PEG,  con  el  objeto
e  evitar  que  la  gastrostomía  se  cierre,  con  frecuencia
e  utilizan  sondas  de  Foley,  ya  que  son  fáciles  de  pasar
ediante  la  gastrostomía  y  se  encuentran  disponibles  en
a  mayoría  de  las  instituciones  de  salud.  Sin  embargo,  no
uentan  con  un  borde  externo  y  la  peristalsis  podría  arras-
rar  el  globo  al  duodeno  originando  obstrucción  pilórica.  En
ugar  de  proceder  con  la  inserción  de  una  sonda  de  Foley,
e  debe  referir  rápidamente  a  los  pacientes  a  algún  centro
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ttp://dx.doi.org/10.1016/j.rgmx.2013.05.003Figura  1  Sonda  de  Foley  progresando  por  el  antro.
ospitalario  durante  las  primeras  24  h,  para  poder  colocar
na  sonda  de  PEG  adecuada.  Si  la  remisión  temprana  resulta
mposible,  el  balón  de  Foley  deberá  ser  inﬂado  de  forma
ínima,  para  prevenir  la  migración  al  duodeno  y la  obstruc-
ión  pilórica  (ﬁgs.  1-3).
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rFigura  3  Obstrucción  parcial  del  duodeno.onﬂicto de intereses
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